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Концентрат на основата на кватернерно амониево съединение 
и амин за приготвяне на работен разтвор за ръчна 
дезинфекция на инвазивни медицински изделия като зъбни 
отпечатъци в потапяща вана

Описание на продукта

По хигиенни причини, денталните отпечатъци трябва да се 
дезинфекцират в денталната практика преди изпращането 
на отпечатъка в зъботехническата лаборатория, за да се 
избегнат инфекции. Процедурата по дезинфекция трябва 
да се повтори от зъботехническата лаборатория, преди да 
започне работа със зъбните отпечатъци.

Съвети за потребителите

Спазвайте точно препоръчаното време за контакт.

Съобщавайте за сериозни инциденти, свързани с този 
продукт, на производителя и съответните органи.

Почистете добре потапящата вана и помощните средства 
за нанасяне преди първото нанасяне на продукта, след 
нанасяне на други продукти и в края на работния ден.

Не смесвайте с други продукти. Избягвайте контакт с 
кръвоспиращи лекарства.

PHAGO'DENT IMPRE е концентрат на основата на 
четвъртично амониево съединение и амин за приготвяне 
на работен разтвор за ръчна дезинфекция на инвазивни 
медицински изделия като зъбни отпечатъци в потапяща 
вана. Продуктът не съдържа алдехиди и фенол.

Информационният лист за безопасност е достъпен на 

www.pawa.de.

Област на приложение:

За дезинфекция на зъбни отпечатъци, направени от 
силикони, полиетер и хидроколоиди (алгинати).

Прилагане само от квалифициран персонал.

Слагайте предпазно облекло, предпазни очила, маска за 
лице и защитни ръкавици преди всяка дезинфекция!

Срок на годност

За спектъра на ефективност и информация за 
съвместимостта на материалите вижте страница 2.

2) Поставете зъбния отпечатък, включително тавата, в 
работния разтвор веднага след вземането на отпечатъка. 
Преместете тавата за отпечатъци напред-назад, за да 
избегнете въздушни мехурчета.

Приложение

1) Пригответе 6% работен разтвор: Смесете 940 ml вода 
(приблизително 20°C, качество на питейната вода) и 60 ml 
концентрат. Хронологичен ред: Първо осигурете вода, след 
това добавете концентрат.

3) След изтичане на времето за контакт: Изплакнете зъбния 
отпечатък, включително тавата за отпечатъци, под течаща 
вода (приблизително 20 ° C, качество на питейната вода).

Спазвайте препоръките на производителя на инструмента за 
повторна обработка, както и националните изисквания за 
повторна обработка на зъбни отпечатъци и тави за 
отпечатъци.

Дезинфекция в потапяща вана:

Срок на годност на работния разтвор: 1 ден. Подновете 
незабавно в случай на видимо замърсяване.

Вижте етикета на продукта за срок на годност. Не използвайте 
продукта след срока на годност.

За по-нататъшна информация относно преработката 

на медицински изделия, препоръките са достъпни 

онлайн на началната страница на института Робърт Кох 

(Препоръка от Комисията за болнична хигиена и 

защита от инфекции към Института Робърт Кох (RKI) 

относно "Хигиенни изисквания за преработката на 

медицински изделия ".)

Manufacturer: PLIWA Hygiene Gmbh
Pliwastraße 2

34323 Malsfeld, Germany

www.pliwa.de - info@pliwa.de
Tel.: 0049 5661 / 7317 0

Дистрибутор: ФагоМед ЕООД
Ул. Родопски извор 40
1680 София България
Тел: 087 749 5422
www.phagomed.bg - phagomed@phagomed.bg

PhagoMed
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Съвместимост на материалите 

Спектър на ефективност  

материал 

за отпечатъци  

пластмаси PE, PSU, PVC 

метали неръждаема стомана 

 
силикон 

други  керамика 

съвет  

 

Bacteria 

P. aeruginosa ,  

S. aureus, 

 E. hirae 

EN 13727 
6 % 15 min 

EN 14561 

Yeasts 

C. albicans 
EN 13624 

6 % 15 min 
EN 14562 

Enveloped viruses 

MVA Modified 

Vacciniavirus 

Ankara 

EN 14476 6 % 15 min 

Етикетиране 

Медицинско изделие клас II b / MD 0108 

UN 1903 

0123 

Информация за поръчка 

единична опаковка опъковъчна единица Кат. № 
 1 Литър дозираща бутилка 18 x   1 литър 12-884-E 
 5 Литра туба    12-881-E 
помощни средства за туби     
дозираща помпа   50006 
дренажен кран   50009 

Концентрат на основата на кватернерно амониево съединение и амин за приготвяне на работен разтвор за 
ръчна дезинфекция на инвазивни медицински изделия като зъбни отпечатъци в потапяща вана

Ефикасност при 
мръсни условия 
(оценява се при 
стайна температура)

стандарт концен-
трация

Време 
за 

контакт

каучук, гъвкави 
пластмаси

силикон, полиетер (полисулфон), 
хидроколоиди (алгинати)

При спазване на предвидената употреба, 
както и посоченото време за контакт и 
концентрация, не се очакват материални 
щети с гореспоменатите материали. 
Избягвайте контакт за повече от 48 часа с 
поликарбонати (Makrolon). Изпробвайте 
съвместимостта на материала за 
полиакрилати и поликарбонати преди 
употреба. За мед, месинг и алуминий е 
възможна  промяна  на  цвета  при 
продължително време на контакт. 
Естественият каучук и EPDM могат да 
загубят еластичността си и да променят 
цвета си при продължително време на 
контакт. Проверете съвместимостта на 
материалите за неспоменати материали.

Съхранявайте продукта при температура между 5 и 25 ° C. 
Предпазвайте от пряка слънчева светлина. Съхранявайте 
контейнера в изправено положение на добре проветриво 
място. Дръжте контейнера плътно затворен. Съхранявайте 
само в оригинален контейнер. Да се пази от храни, напитки 
и храни за животни.

Съвети за съхранение

Активни съставки в 100 g концентрат:

2.50 g N, N-бис (3-аминопропил) додециламин

Състав

3,15 g дидецилоксиетилметиламониев пропионат,

Физико-химични данни

Външен вид на концентрат:           бистра, синя течност
Стойност на рН:                              7,2 - 8,0

3относителна плътност:                   0,990 - 0,999 g / cm

2,00 g Кокопропилендиаминдигуанидиниев ацетат

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 
1272/2008 (CLP)
За информация относно етикетирането съгласно 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) вижте 
информационния лист за безопасност и етикета.

Експертни мнения и допълнителна 
информация

PHAGO'DENT IMPRE е  оценен  от  независими 

лаборатории. За повече подробности относно експертни 

мнения, повече информация за продукта или отделни 

въпроси, свържете се с нас по имейл (info@pliwa.de) или на 

телефон (+49 (0) 5661-7317-0).

PLIWA Hygiene GmbH има разрешение за производство 
съгласно §13 германски закон за лекарствата, както и 
GMP– и сертификат EN ISO 13485.
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